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Podcentralka ³azienki PS 210

Dane techniczne:

Wymiary wys. /szer. /gr.  (mm)                  90/90/18
Iloœæ wejœæ                                                      2
Sygnalizacja                                         optyczna - LED
                                                            dŸwiêkowa - buzzer
                                                    
Napiêcie zasilania                                     DC 12 V 
Pobór pr¹du
            czuwanie                                     min   20 mA
            alarm                                           max 100 mA

Podcentralka ³azienki PS 210 przeznaczona jest do pracy w systemach przeznaczonych do ³azienek dla 
niepe³nosprawnych.Odbiera ona sygna³ z w³¹czników ³azienkowych i steruje lampkami sygnalizacyjnymi. 
Dodatkowo przy wiêkszej iloœci ³azienek mo¿e przesy³aæ sygna³ do minimatrycy PMS 4820 w pomieszczeniu dy¿urnych.

Funkcjê przesy³ania sygna³ów do minimatrycy ustawia siê prze³¹cznikiem ( 3 rys.1)
UWAGA. B³êdne ustawienie tego prze³¹cznika w przypadku gdy nie stosujemy minimatrycy powoduje zablokowanie
               podcentralki.

ALARM
Poci¹gniêcie za ciêg³o w³¹cznika ³azienkowego powoduje:
-  zaœwiecenie siê œwiat³em przerywanym diody sygnalizacyjnej (2 rys.1) umieszczonej w klawiszu (2 rys.2) podcentralki
-  œwiecenie œwiat³em przerywanym lampek sygnalizacyjnych i ewentualne wyœwietlenie informacji o alarmie na 
wyœwietlaczu LCD minimatrycy w pomieszczeniu dy¿urnych.
Stan ten utrzymuje siê do momentu powtórnego  wciœniêcia klawisza (1 rys. 2) w podcentralce. W czasie czuwania 
klawisz (1 rys.1) podcentralki umo¿liwia bezpoœrednie wyzwolenie sygna³u ALARM. Kolejne naciœniêcie tego klawisza 
(1 rys.1) kasuje za³¹czony sygna³. Kasowanie jest mo¿liwe dopiero po 10 sekundach od wyzwolenia ALARMU.
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RYS. 1  ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW
              STERUJ¥CO-INFORMACYJNYCH
              ORAZ POPRAWNE USTAWIENIE
              PRZE£¥CZNIKÓW  FUNKCYJNYCH
              DLA PODCENTRALKI PS 210
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DO + 12 V ZASILACZA

DO MASY ZASILACZA

DO LAMPKI SYGNALIZACYJNEJ

WEJSCIE SYGNA£U PRZYWO£ANIE

WEJSCIE SYGNA£U ALARM

RYS. 2  SPOSÓB POD£¥CZENIA PODCENTRALKI PS 210

Tylko lampki
sygnalizacyjne
DIP 1 = ON

Minimatryca i
 lampki
sygnalizacyjne
DIP 1 = OFF

DO PKT. INT MINIMATRYCY

DO PKT. CLC MINIMATRYCY

DO PKT. DTA MINIMATRYCY

DZIESI¥TKI NUMERU 

JEDNOSTKI NUMERU 4
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MINIMATRYCA SYGNALIZACYJNA PMS 4820
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